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Il livello qualitativo dei nostri strumenti & il risultato di una continua evoluzione del prodotto.
Cid puo portare a delle differenze fra quanto scritto in questo manuale e lo strumento che
avete acquistato. Non possiamo del tutto escludere errori nel manuale, ce ne scusiamo.

| dati, le figure e le descrizioni contenuti in questo manuale non possono essere fatti valere
giuridicamente. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche e correzioni senza preavviso.
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Ingresso per sonde, connettore 8 poli DIN45326.

Simbolo di batteria: indica il livello di carica delle batterie.
Indicatori di funzione.

Riga di visualizzazione secondaria.

Tasto DATA/ENTER: in funzionamento normale visualizza il massimo (MAX), il minimo
(MIN) e la media (AVG) delle misure correnti; all'interno del menu conferma la selezione cor-
rente.

Tasto CLR/ESC: azzera i valori di massimo, di minimo e di media delle misure acquisite; al-
l'interno del menu annulla il valore impostato tramite le frecce.

Tasto HOLD/ a : in funzionamento normale blocca la misura; all'interno del menu incrementa
il valore corrente.

Tasto UNIT/MENU: permette la selezione dell'unita di misura; premuto assieme al tasto DA-
TA, permette di entrare nel menu.

STD-BY: in funzionamento normale pone in stand-by la sonda a filo caldo; all'interno del menu
commuta I’unita di misura della sezione tra m” e inch®.

Tasto REL/ ¥ : in funzionamento normale attiva la modalita di misura relativa (visualizza la
differenza tra il valore attuale e quello memorizzato nel momento in cui ¢ stato premuto il ta-
sto); all'interno del menu decrementa il valore corrente.

Tasto ON-OFF/AUTO-OFF: accende e spegne lo strumento; premuto insieme con il tasto
HOLD, disabilita la funzione di Autospegnimento.

Simboli MAX (valore massimo), MIN (valore minimo) e AVG (valore medio).

. Riga di visualizzazione principale.
14.

Riga dei simboli e dei commenti.
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1. CARATTERISTICHE GENERALI

L'Anemometro HD2303.0 ¢ uno strumento portatile che permette di eseguire delle misure nel campo

della climatizzazione, condizionamento, riscaldamento e ventilazione.

Dotato di un grande display LCD per la migliore visualizzazione dei dati rilevati, I'Anemometro

HD2303.0 misura:

e la velocita, la portata e la temperatura dell’aria nei condotti o bocchette, con sonde a filo
caldo o ventolina;

e la sola temperatura con sonde ad immersione, penetrazione, contatto o aria; il sensore di
temperatura puo essere Pt100 o Pt1000.

Le sonde sono provviste del modulo di riconoscimento automatico: al loro interno hanno memoriz-
zati 1 dati di calibrazione di fabbrica.

Le unita di misura, delle grandezze rilevabili, sono:

e per la velocita dell'aria:

- m/s (metri/secondo)

- km/h (chilometri/ora)
- ft/min (piedi/minuto)
- mph (miglia/ora)

- knot (nodi)

e per la portata calcolata:
- Is (litri/s)
- m?/s (metri cubi/secondo)
- m3*/min (metri cubi/minuto)
- m*/h (metri cubi/ora)
- ft*/s (piedi cubi/secondo)
- ft*/min (piedi cubi/minuto)

Con questo strumento & possibile calcolare i valori massimo, minimo e medio delle misure
acquisite, utilizzando la funzione MAX, MIN e AVG, rispettivamente.

Altre funzioni disponibili sono:

e la misura relativa REL;

e la funzione HOLD;

e lo spegnimento automatico escludibile.

Per maggiori dettagli, consultare il capitolo 2.



2. DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

La tastiera dell' Anemometro HD2303.0 ¢ composta da tasti a funzione doppia. La funzione riportata
sul tasto ¢ la “funzione principale”, quella riportata sopra il tasto ¢ la “funzione secondaria”.
Quando lo strumento ¢ in condizioni di misura standard, ¢ attiva la funzione principale.

Una volta entrati nel Menu di impostazione, premendo contemporaneamente i tasti DATA+UNIT,
si attiva la funzione secondaria.

La pressione di un tasto ¢ accompagnata da un breve "beep" di conferma: se viene premuto un tasto
errato, il "beep" ha una durata maggiore. Di seguito sono descritte in dettaglio le funzioni svolte da
ciascun tasto.

@ Tasto ON/OFF e AUTO/OFF

Questo tasto ha due funzioni:

e ON/OFF: premere questo tasto per accendere o spegnere lo strumento.

L'accensione attiva, per qualche secondo, tutti i segmenti del display, avvia un Auto-test che com-
prende il riconoscimento della sonda collegata all'ingresso e porta lo strumento nella condizione di
misura standard. Sul display verra visualizzato:
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e AUTO/OFF: quando si accende lo strumento, ¢ possibile disattivare la funzione di Autospe-
gnimento premendo contemporaneamente questo tasto insieme al tasto "HOLD" .

Se all'accensione dello strumento, non ¢ collegata alcuna sonda, nella riga dei simboli il alto scorre-
ra, per alcuni secondi, il messaggio: "NO_PRBE_SER_NUM", nella riga di visualizzazione prin-
cipale appaiono dei trattini mentre nella riga di visualizzazione secondaria sara visualizzato il mes-
saggio "ERR".

Attenzione! 1 dati vengono acquisiti all'accensione, quindi € necessario spegnere € poi riaccendere
lo strumento. Sostituire le sonde a strumento spento.

@ + @ Disinserimento dell' Autospegnimento

Lo strumento dispone della funzione di Autospegimento (AutoPowerOff): dopo 8 minuti di inattivi-
ta, lo strumento si spegne automaticamente.
Per disabilitare questa funzione si devono premere contemporaneamente i tasti ON/OFF ¢ HOLD.

In questo caso ricordarsi di spegnere lo strumento tramite il tasto ON/OFF: il disinserimento del-
I'Autospegnimento verra visualizzato a display dal simbolo della batteria che lampeggia.
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@ Tasto CLR/ESC

11 tasto CLR ha due funzioni:

e CLEAR (CLR): permette I'azzeramento del valore massimo (MAX), del valore minimo (MIN) e
del valore medio (AVG) delle misure acquisite;

e ESC: una volta entrati nel MENU, tramite i tasti DATA+UNIT, il tasto CLR avra la funzione
di annullare il valore impostato dei parametri, tramite le frecce « ¢ ¥ .

@ Tasto DATA/ENTER

Il tasto DATA viene utilizzato per le seguenti funzioni:

e DATA: in misura normale, premendo questo tasto una volta si ottiene la visualizzazione del va-
lore massimo (MAX) delle misure acquisite dalla sonda connessa allo strumento, aggiornandole
con l'acquisizione dei nuovi campioni;

- premendo una seconda volta si ottiene la visualizzazione del valore minimo (MIN);

- premendo una terza volta si ha la visualizzazione del valore medio (AVG).

La frequenza di acquisizione e di 1 secondo.

I valori MAX, MIN e AVG restano in memoria finché lo strumento ¢ acceso, anche se si esce
dalla funzione di calcolo DATA. A strumento spento i dati precedentemente memorizzati ven-
gono cancellati. All’accensione, lo strumento automaticamente inizia a memorizzare i valori di
MAX, MIN e AVG.

Per azzerare 1 valori precedenti e cominciare una nuova sessione di misure tenere premuto il ta-
sto CLR finché non compare il messaggio FUNC_CLRD.

e ENTER: una volta entrati nel MENU, tramite i tasti DATA+UNIT; il tasto DATA avra la fun-
zione di ENTER e permettera di scorrere i vari parametri all'interno del MENU e di confermare
il parametro visualizzato.

@ Tasto HOLD/ a

I1 tasto HOLD viene utilizzato per le seguenti funzioni:

e HOLD: premendo questo tasto si blocca la misura in corso e, sul display in alto a sinistra,
compare la scritta "HOLD". Per ritornare alla misura corrente, premere di nuovo il tasto.

e 4 :una volta entrati nel MENU, tramite i tasti DATA e UNIT, il tasto « permettera di in-
crementare il valore del parametro selezionato nel MENU.

Premuto insieme con il tasto ON/OFF, all'accensione dello strumento, si disattiva la funzione
dell'Autospegnimento (vd. descrizione tasto ON/OFF).



@ Tasto UNIT/MENU

I1 tasto UNIT viene utilizzato per le seguenti funzioni:

UNIT: premendo questo tasto si seleziona I'unita di misura della grandezza principale in ingres-
so: a display, in alto, verra visualizzata 1'unita di misura, nella riga centrale il valore misurato.
Premendo ripetutamente il tasto UNIT, si potra selezionare l'unita di misura desiderata, tra le
seguenti:

« per la velocita dell'aria: m/s - km/h - ft/min - mph - knot
« per la portata calcolata: I/s - m*/s - m*/min - m*h - ft*/s - ft*/min

Premendo ora il tasto UNIT, sulla riga dei commenti si ritorna alla visualizzazione dell’unita di
misura della velocitd m/s e, contemporaneamente, lampeggia 1’unita di misura della temperatu-
ra. Se si desidera modificare la visualizzazione della temperatura da gradi Celsius (°C) a gradi
Fahrenheit (°F), o viceversa, agire sulle frecce « e ¥ . Confermare quindi con il tasto UNIT o
attendere che 1’unita di misura non lampeggi piu (time-out di circa 15 secondi).

e MENU: il menu prevede tre voci da impostare (vedi cap. 3):

1. SECT m? - SECT inch?: parametro che definisce 1'area della sezione di una condotta per
il calcolo della portata.

2. Probe Type (Tipo di Sonda)

- al menu si accede premendo contemporaneamente DATA+UNIT: comparira la prima voce
del menu di programmazione dello strumento;

- per modificare il valore visualizzato, utilizzare le frecce « e ¥ (poste rispettivamente so-
pra i tastt HOLD e REL);

- per confermare la modifica e passare alla voce successiva, premere DATA/ENTER,;

- per cancellare la modifica premere CLR/ESC;

- per uscire dal menu premere di nuovo il tasto UNIT/MENU.

@ Tasto STD-BY

In funzionamento normale, si pone in stand-by lo strumento se all’ingresso ¢ collegata una son-
da a filo caldo.
All’interno del ment commuta ’unita di misura della sezione tra inch® e m”*.

@ Tasto REL /=

I1 tasto REL viene utilizzato per le seguenti funzioni:

e REL: visualizza, sia per la misura principale sia per quella secondaria, la differenza tra il
valore attuale e quello misurato alla pressione del tasto. Sul display, a sinistra, compare la
scritta "REL". Per ritornare alla misura normale, premere di nuovo il tasto.

e W :una volta entrati nel MENU, tramite i tastit DATA+UNIT, il tasto ¥ permettera di de-
crementare il valore del parametro selezionato nel MENU.



3. IL MENU DI PROGRAMMAZIONE

Per accedere al menu di programmazione premere, contemporaneamente, 1 tasti

Le voci da impostare compariranno nell'ordine seguente:

1.

SECT m? - SECT inch?: parametro che definisce l'area della sezione di una condotta per il
calcolo della portata; si esprime in m? o in inch? (vd. par. 4.1);

- per modificare il valore visualizzato, utilizzare le frecce « e ¥ (poste rispettivamente
sopra i tastt HOLD e REL);

- per commutare I’unita di misura tra m” ¢ inch? premere STD-BY.

- per confermare la modifica e passare alla voce successiva, premere DATA/ENTER;

- per cancellare la modifica premere CLR/ESC;

- per uscire dal menu premere di nuovo il tasto UNIT/MENU.

Probe type (Tipo di sonda): a display, nella riga dei commenti in alto, scorre il messaggio
“PRBE_TYPE". La riga principale al centro del display indica il tipo di sonda connessa
allo strumento. Si possono collegare in ingresso:

le sonde a filo caldo complete di modulo SICRAM

le sonde a ventolina complete di modulo SICRAM

le sonde di temperatura Pt100 complete di modulo SICRAM
le sonde Pt100 a 4 fili dirette

le sonde Pt1000 a 2 fili

NOTA: Le sonde dotate di modulo SICRAM vengono automaticamente riconosciute dallo

strumento all’accensione: il tipo di sonda ¢ gia configurata dallo strumento e non ¢

modificabile dall'utente.

Le sonde di temperatura Pt100 a 4 fili dirette e le Pt1000 all’accensione mostrano la scritta

“NO_PRBE_SER NUM”: l'utente dovra ricorrere all'inserimento manuale del tipo di

sonda:

- per modificare il tipo di sonda utilizzare le frecce « e ¥ (poste rispettivamente sopra i
tasti HOLD e REL);

- per confermare la modifica e passare alla voce successiva, premere DATA/ENTER;

- per cancellare la modifica premere CLR/ESC;

- per uscire dal menu premere di nuovo il tasto UNIT/MENU.



4. SONDE ED ESECUZIONE DELLA MISURA

L'Anemometro funziona con sonde a filo caldo, con sonde a ventolina e con sonde di temperatura
provviste di modulo SICRAM. Funziona inoltre con sonde di temperatura con sensore Pt100 a 4 fili
o Pt1000 a 2 fili.

Nelle sonde che ne sono provviste, il modulo SICRAM funge da interfaccia tra il sensore posto
nella sonda e lo strumento. All'interno del modulo € presente un circuito con memoria, che permette
allo strumento di riconoscere il tipo di sonda collegata e di leggerne i dati di calibrazione.

Le sonde di temperatura sprovviste di modulo SICRAM non sono riconosciute automaticamente
dallo strumento e vanno impostate da menu alla voce Probe type (vd. cap. 3).

Il riconoscimento delle sonde avviene all'accensione dello strumento e non quando lo
strumento € gia acceso per cui, se si in inserisce una sonda a strumento acceso, bisogna
spegnere e poi riaccendere il dispositivo.

4.1 MISURA DELLA VELOCITA DELL’ARIA

Le sonde della seric AP471 ¢ AP472 misurano la velocita e la portata di un flusso d’aria incidente.
Alcune, inoltre, misurano la temperatura dell’aria.

I principi di misura utilizzati sono i seguenti:

- quello del filo caldo per la seric AP471
- quello della ventolina per la seric AP472.

Le sonde della serie AP471 e AP472 possono essere dotate a richiesta di un’asta telescopica esten-
sibile che facilita le misure in zone difficilmente raggiungibili (ad esempio bocchette di aerazione).

Le applicazioni tipiche sono la verifica della velocita e portata d’aria in impianti di condiziona-
mento, di riscaldamento e raffreddamento, la definizione del comfort ambientale, ecc.

I due modelli di sonda devono essere utilizzati in base alla velocita dell'aria:

le sonde a filo caldo vengono di norma utilizzate per misure precise con velocita dell’aria me-
dio-basse (fino a 10 m/s);
le sonde a ventolina con velocita da 5 a 50m/s;

e in base alla temperatura del fluido da misurare:

le sonde a filo caldo misurano flussi d'aria con temperatura massima di 80°C;
le sonde a ventolina misurano flussi d’aria, a seconda del modello, fino a 120°C.

Collegando la sonda e accendendo lo strumento, con il tasto UNIT si sceglie 'unita di misura del
valore visualizzato nella riga principale del display.
Sono disponibili le seguenti unita:

e per la velocita dell’aria: m/s - km/h - ft/min - mph(miglia/ora) - knot (nodi);
e per la temperatura dell’aria: °C e °F;

e per la portata: I/s (litri/s) - m’/s - m*/min - m*/h - ft’/s - ft*/min.

-10 -




4.1.1 Misura di portata

La misura della portata d’aria richiede che sia nota 1’area della condotta o della bocchetta ortogona-
le al flusso: le voci di menu indicate con “SECT m2“ e "SECT INC2" definiscono 1'area della se-
zione in m” oppure in inch?.

Per inserire il valore dell'area:

- entrare nel menu premendo contemporaneamente i tasti DATA e UNIT;

. . . )
- con le frecce * ¢ ¥, impostare il valore espresso in m~;

- confermare con il tasto DATA/ENTER.
Per usare la misura in inch?:
- selezionare nel menu la voce "SECT m2";

- con il tasto STD-BY, commutare l'unita di misura da m” a inch’.;

- inserire il dato usando le frecce “* e ¥ ;

- per confermare la modifica e passare alla voce successiva, premere DATA/ENTER;
- per cancellare la modifica premere CLR/ESC;
- per uscire dal menu premere di nuovo il tasto UNIT/MENU.

L’area dev’essere compresa tra 0.0001m’ (lcmz) e 1.9999m’.

Dopo aver inserito 1'area della sezione della condotta:
selezionare con il tasto UNIT, l'unita di misura relativa alla portata:
- s
- m/s
- m’/min
- mh
- fts
- ft’/min.

Il display visualizza la portata calcolata sulla sezione impostata con i parametri "SECT m2" e
"SECT INC2".
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4.2 SONDE PER LA MISURA DELLA VELOCITA DELL’ARIA A FILO CALDO CON MODULO SICRAM

Le sonde per la misura della velocita dell'aria a filo caldo, provviste di modulo SICRAM, sono i
modelli:

AP471 S1
AP471 S2
AP471 S3
AP471 S4
AP 471 S5.

Le sonde AP471 S1 e AP471 S3 misurano flussi d’aria incidenti fino a 40m/s.

- Le sonde AP471 S2, AP471 S4 ¢ AP471 S5, dotate di un sensore omnidirezionale, consentono
misure di velocita fino a Sm/s in qualunque direzione del flusso d’aria incidente sulla sonda.

- La sonda AP471 S4 ¢ provvista, inoltre, di un basamento di appoggio e una protezione del sen-
sore.

- Lasonda AP471 S5 ¢ uguale alla AP471 S4 ma, anzich¢ di una base, ¢ dotata di un'asta estensi-
bile. La misura della velocita dell’aria ¢ compensata in temperatura nel range da 0 a +80°C.

Le sonde misurano la temperatura ambiente nel range da -30°C a +110°C.

NOTA: i moduli AP471 Sx sono calibrati in fabbrica ¢ non richiedono calibrazioni da parte
dell’utilizzatore.

)
/ TT\ [ oo o |
\ AP471 S1
)
/ TTEDHHH,,,I
\ "”//,

%

] AP471 S3

|
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AP471 S4 - AP471 S5

Le sonde AP471 S1, S2 ed S3 sono dotate di uno schermo ci-
lindrico di protezione in grado di scorrere longitudinalmente su
una guida. Lo schermo ha due posizioni di fine corsa che lo
bloccano nella condizione di misura (tutto in basso) oppure di
riposo (tutto in alto). Per ridurre I'ingombro quando non viene
utilizzata, la AP471 S4 e la AP471 S5 vengono fornite con un
cilindro di protezione da avvitare sulla testa della sonda.

LINEA DELLA
K DIREZIONE DEL FLUSSO

§|«—— SENSORE DI VELOCITA/

«— SENSORE DI COMPENSAZIONE —_|

+—SENSORE DELLA TEMPERATURA
AMBIENTE

<«— SCHERMO CILINDRICO

AP471 S1 - AP471 S3 AP471 S2
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4.2.1 Funzionamento

1. Estendere I’asta telescopica per la lunghezza necessaria prestando attenzione affinché il cavo
possa scorrere liberamente e senza sforzi dentro I’impugnatura;

2. scoprire il sensore;

3. introdurre la sonda nel flusso d’aria da misurare, mantenendo la freccia presente nella sommita
della sonda parallela al flusso, come indicato nelle figure.

Indicatore di direzione del flusso

/

/// Sommita della sonda

NOTA: la sonda va mantenuta ortogonale al flusso e non va inclinata rispetto ad esso:

W

OK NO

4. procedere con la misura seguendo le indicazioni fornite nei paragrafi introduttivi di questo ca-
pitolo.
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4.2.2 Avvertenze, cura e manutenzione delle sonde

N

Il sensore della velocita delle sonde AP471 Sx ¢ riscaldato e, in presenza di vapori o
di gas, potrebbe innescare un incendio o un’esplosione. Non utilizzare la sonda in
presenza di gas infiammabili. Assicurarsi che nell’ambiente dove si effettuano le
misure, non vi siano fughe di gas o vapori di prodotti esplosivi.

- La sonda ¢ molto delicata e va maneggiata con estrema cura. Anche un semplice urto, soprattut-
to con le sonde omnidirezionali che hanno il sensore scoperto, puo rendere la sonda inutilizzabi-

le.

- Terminata la misura, il sensore posto sulla testa della sonda va protetto con lo schermo metallico

o con 1l cilindro filettato in dotazione.

- Durante l'uso, le sonde omnidirezionali AP471 S4 e AP471 S5 vanno protette con l'apposita

griglia metallica.

- Per il trasporto, il sensore va chiuso nell'apposito cilindro di protezione avvitandolo sulla parte

terminale della sonda.
- Non toccare 1 sensori con le dita.
- Per la pulizia della sonda usare solo alcol.

4.2.3 Dimensioni delle sonde

B 85 U 200 min - 880 max U 87 N
‘ oy |
// T
\\ 4 o8
@13 AP471 S1
B 110 N
v |
28
13
AP471 S2
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AP471 S3
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4.3 SONDE A VENTOLINA PER LA MISURA DELLA VELOCITA DELL’ARIA CON MODULO SICRAM

Le sonde a ventolina AP472 S1, AP472 S2 ¢ AP472 S4 misurano la velocita e la portata di un flus-
so d’aria incidente.

Le sonde AP472 S1L, AP472 S1H, AP472 S4LT ¢ AP472 S4HT misurano anche la temperatura
attraverso una termocoppia di tipo K. Sono dotate a richiesta di un’asta telescopica estensibile che
facilita le misure in zone difficilmente raggiungibili (ad esempio bocchette di aerazione). I campi di
misura di velocita e temperatura delle sonde sono riportati nella tabella sottostante:

Velocita (m/s) Temperatura (°C) teslfllll)se(;:\i:ria Di(anrlnnel;ro

AP472 S1L 0.6...20 -25...+80 Termocoppia K 100
AP472 S1H 10...30 -25...+80 Termocoppia K 100

AP472 52 0.25...20 (tempe-rzlitife.f(fiolavoro) o 60
AP472 S4L 0.6...20 (tempe_riiliﬁj(fiolavoro) o 16
?::I‘Zjllse:tli;l? 0.6...20 -30...+120 (*) Termocoppia K 16
AP472 54H 10...50 (tempe_riiliﬁj(fiolavoro) - 16
?;):Zczhlse‘;ng 10...50 -30...+120 (*) Termocoppia K 16

(*) Il limite di temperatura si riferisce alla testa della sonda dove sono situati la ventolina ed il sensore di temperatura e
non all'impugnatura, al cavo ed all'asta estensibile che possono essere sottoposte al massimo a temperature di 80°C.

e [ diametri maggiori sono adatti per le misure di flusso in presenza di turbolenze con velocita
dell’aria medio-basse (per es. all’uscita dei condotti).

e [ diametri inferiori sono adatti in applicazioni dove la superficie della sonda ha dimensioni
piccole rispetto alla sezione trasversale del condotto all’interno del quale si effettua la misura,
per esempio i canali di aerazione.

4.3.1 Calibrazioni

Le sonde AP472 S1, AP472 S2 e AP472 S4 sono calibrate in fabbrica: non richiedono calibrazioni
da parte dell’utilizzatore.
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4.3.2 Funzionamento

1. Estendere, dove ¢ presente, I’asta telescopica per la lunghezza necessaria e prestare attenzione
affinché il cavo possa scorrere liberamente e senza sforzi.

2. Introdurre la sonda nel flusso d’aria da misurare, mantenendo 1’asse dell’elica parallelo al flusso
come indicato nella figura seguente.

NOTA: la sonda va mantenuta ortogonale al flusso e non va inclinata rispetto ad esso:

1l
1l
L
L

OK NO

La sonda ¢ posizionata correttamente nel flusso d’aria quando il valore rilevato ¢ massimo.
3. Procedere con la misura, seguendo le indicazioni fornite nei paragrafi introduttivi di questo capi-
tolo.

4.3.3 Cura e manutenzione delle sonde

Le prestazioni della sonda, soprattutto alle velocita piu basse, dipendono largamente dal bassissimo
attrito con cui ’elica ruota sul proprio asse. Per non compromettere questa caratteristica, si racco-
manda di non forzare, bloccare o ruotare l’elica con le dita e di non inserirla, per quanto possibile,
in flussi d’aria che la possano imbrattare o superiori alle sue capacita di misura.
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4.3.4 Dimensioni

2100 R 260 216

»

>

o
od

@\

AP472 S1 AP472 S2 AP472 S4

Per montare 1'asta di estensione sulle sonde:
1. svitare l'impugnatura (3) tenendo fermo il corpo della sonda nel punto (1);
2. avvitare la sommita dell'asta sulla vite (2);

3. avvitare l'impugnatura (3) sull'asta di estensione.
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4.4 SONDE DI TEMPERATURA PT100 E PT1000 A INGRESSO DIRETTO

Lo strumento accetta in ingresso sonde di temperatura al Platino con resistenza da 1002 (Pt100) e
1000£2 (Pt1000).

Le Pt100 sono connesse a 4 fili, le Pt1000 a 2 fili; la corrente di eccitazione ¢ scelta in modo tale da
minimizzare gli effetti di auto-riscaldamento del sensore.

Tutte le sonde con modulo SICRAM sono tarate in fabbrica, nelle sonde con ingresso diretto a 2 0 4
fili si verifica che rientrino nella classe A di tolleranza secondo la norma IEC751 - BS1904 -
DIN43760.

Per le sonde sprovviste di modulo SICRAM (Pt100 a 4 fili e Pt1000) ¢ richiesta la configurazione
del modello (si veda la descrizione della voce di menu Probe Type al cap. 3).

4.4.1 Misura di temperatura

La misura di temperatura ad immersione, si esegue introducendo la sonda nel liquido in cui si
vuole eseguire la misura per minimo 60 mm; il sensore ¢ alloggiato nella parte terminale della
sonda.

Nella misura a penetrazione, la punta della sonda deve entrare per minimo 60 mm, il sensore ¢
inserito all’estremita della sonda.

NOTA: Nella misura di temperatura su blocchi surgelati ¢ conveniente praticare, con un attrezzo
meccanico, una cavita in cui inserire la sonda a punta.

Per eseguire una corretta misura a contatto, la superficie di misura deve essere piana e liscia, la
sonda deve essere perpendicolare al piano di misura.

Per facilitare 1'esecuzione di una misura corretta, interporre una goccia di pasta conduttiva o
olio (non usare acqua o solventi) fra la superifie e la sonda: si migliora cosi, inoltre, il tempo di
risposta.

4.4.2 Collegamento del connettore TP47 per sonde Pt100 a 4 fili e Pt1000

Le sonde prodotte da Delta Ohm sono tutte provviste di connettore.
L HD2303 funziona anche con sonde Pt100 dirette a 4 fili e Pt1000 a 2 fili prodotte da altre case:
per la connessione allo strumento ¢ previsto il connettore TP47 al quale saldare 1 fili della sonda.

TE =

Di seguito vengono fornite le istruzioni per la connessione della sonda al Platino al modulo TP47.
I1 modulo TP47 viene fornito completo di passacavo e gommino per cavi di diametro massimo pari
a Smm. Per aprire il modulo e poter connettere una sonda, procedere nel modo seguente:

1. svitare il passacavo;

2. estrarre il gommino;

3. staccare I’etichetta con un taglierino;

4. svitare la ghiera sul lato opposto del modulo come riportato in figura:

T
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aprire 1 due gusci del modulo: al suo interno ¢ alloggiato il circuito stampato al quale si dovra
collegare la sonda. Sulla sinistra sono riportati i punti 1...4 su cui vanno saldati i fili del senso-
re. Al centro della scheda sono presenti dei ponticelli JP1...JP4 che, per alcuni tipi di sensore,
vanno chiusi con una goccia di stagno:

Not Used
[ Ni1000
L] Pt1000
Pt100 3 fili

EN YRS

L IOOO

Attenzione! Prima di effettuare le saldature far passare il cavo della sonda attraverso il passacavo e

il

gommino.

6. Saldare i fili come riportato nella tabella:

Ponticello da chiudere

Sensore Connessione alla scheda
) 4 JP4
. Pt100 3 W[ JP3
Pt100 4 fili 4 fili 5 P2 Nessuno
gy JP1
4 JP4
. Pt1000 3 JP3
1

JP1

Fare attenzione che le saldature siano pulite ed eseguite perfettamente.
Una volta completata I’operazione di saldatura, chiudere i due gusci;

inserire il gommino nel modulo;
avvitare il passacavo e la ghiera. Fare attenzione che il cavo non si attorcigli avvitando il passa-

7.
8.
9.

cavo. A questo punto la sonda ¢ pronta.

INE
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e A

10.

1.

12.

13.
14.

S. AVVERTENZE

Le sonde di temperatura non sono isolate rispetto alla guaina esterna, fare molta attenzione a
ﬁ non entrare in contatto con parti sotto tensione (sopra 48V): potrebbe essere pericoloso,
oltre che per lo strumento, anche per I'operatore che potrebbe restare folgorato.

Non esporre le sonde a gas o liquidi che potrebbero corrodere il materiale del sensore o della
sonda. Dopo la misura pulire accuratamente la sonda.

Non piegare i connettori applicando forza verso 1'alto o verso il basso.

Introducendo il connettore della sonda nello strumento, non piegare o forzare i contatti.
Non piegare le sonde e non deformarle o farle cadere: si possono rovinare irreparabilmente.
Usare la sonda piu idonea al tipo di misura che si vuole eseguire.

Le sonde di temperatura non vanno generalmente usate in presenza di gas o liquidi corrosivi, il
contenitore in cui ¢ alloggiato il sensore ¢ in Acciaio Inox AISI 316, AISI 316 piu argento per
quella a contatto. Evitare che le superfici della sonda vengano a contatto con superfici appicci-
cose o prodotti che possano corrodere o danneggiare la sonda.

Sopra 1 400°C e sotto 1 —40°C, evitare urti violenti o shock termici alle sonde di temperatura al
Platino, perché si potrebbero danneggiare irreparabilmente.

Per una misura affidabile, evitare variazioni di temperatura troppo rapide.

Le sonde di temperatura per superficie (contatto) devono essere tenute verticali alla superficie.
Applicare dell’olio o pasta conduttiva di calore fra superficie e sonda per migliorare il contatto e
ridurre il tempo di lettura. Non usare assolutamente acqua o solventi per questo scopo. La misu-
ra a contatto ¢ sempre una misura molto difficile da eseguire, da incertezze molto alte e dipende
dall'abilita dell'operatore.

La misura su superfici non metalliche richiede molto tempo a causa della loro scarsa conducibi-
lita termica.

Evitare di eseguire misure in presenza di sorgenti ad alta frequenza, microonde o forti campi
magnetici, perché risulterebbero poco attendibili.

Dopo l'uso pulire accuratamente le sonde.

Lo strumento ¢ resistente all'acqua, ¢ IP67, ma non deve essere immerso nell'acqua. I connettori
delle sonde devono essere provvisti delle guarnizioni di tenuta. Se dovesse cadere in acqua, con-
trollare che non ci sia stata alcuna infiltrazione. Lo strumento va maneggiato in modo che I'ac-
qua non possa penetrare dal lato connettori.
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6. SEGNALAZIONI DELLO STRUMENTO E MALFUNZIONAMENTI

Nella tabella vengono riportate le indicazioni dello strumento nelle varie situazioni di funzionamen-
to: le segnalazioni di errore, le indicazioni fornite all’utilizzatore.

Indicazione a display

Spiegazione

Appare nella riga centrale del display quando ¢ collegata una sonda di sola tempera-
tura. Nella riga in basso la temperatura viene mostrata correttamente.

>>> PRBE_TYPE

tipo di sonda connessa

BATT TOO LOW Indicazione di carica delle batterie insufficiente, appare all'accensione dello stru-

CHNG NOW mento. Lo strumento emette un beep lungo e si spegne. Sostituire le batterie.

CAL Errore del programma: appare all'accensione per alcuni secondi. Contattare il forni-

LOST tore dello strumento.

ERR Appare se la sonda gia riconosciuta dallo strumento viene scollegata. Contempora-
neamente viene emesso un beep intermittente.

FUNC CLRD azzeramento dei valori max, min e medi effettuato

NO PRBE_SER NUM numero di serie della sonda connessa assente

OVER Overflow della misura: indica che la sonda misura un valore che eccede il range di

misura previsto.

PLS_EXIT >>> FUNC
RES FOR_FACT ONLY

prego uscire con il tasto ESC >>> funzione riservata alla calibrazione di fabbrica

PRBE_SER #### ##

numero di serie #### #### della sonda connessa

ERRgB E stata inserita una sonda con modulo SICRAM non prevista per lo strumento.

PROB COMM LOST Appare se lg sonda gia riconosciuta da.llo strumento viene scollegata. Contempora-
neamente viene emesso un beep intermittente.

SECT inch2 sezione in inch”

SECT m2 sezione in m”

]SZ‘li?l Errore del programma di gestione dello strumento. Contattare il fornitore dello

4 strumento e comunicare il codice numerico # riportato a display.
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7.SEGNALAZIONE DI BATTERIA SCARICA E SOSTITUZIONE DELLE
BATTERIE

11 simbolo di batteria @
sul display fornisce costantemente lo stato di carica delle batterie. A mano a mano che le batterie si
scaricano, il simbolo prima si "svuota", poi quando la carica si ¢ ulteriormente ridotta, inizia a lam-

peggiare:
N4

m 1 A
In questa condizione cambiare le batterie quanto prima.
Se si continua ad utilizzarlo, lo strumento non assicura una misura corretta. I dati in memoria per-
mangono.
Se il livello di carica delle batterie ¢ insufficiente, all'accensione dello strumento appare il se-
guente messaggio:

BATT TOO LOW
CHNG NOW

Lo strumento emette un beep lungo e si spegne. In questo caso sostituire le batterie per poter
accendere lo strumento.

Per sostituire le batterie, procedere nel modo seguente:

1. spegnere lo strumento;

2. svitare in senso antiorario la vite di chiusura del coperchio del vano batterie;
3. sostituire le batterie (3 batterie alcaline da 1.5V - tipo AA);

4. richiudere il coperchio avvitando la vite in senso orario.

Mal funzionamento all’accensione dopo il cambio batterie

Puo succedere che lo strumento non si riavvii correttamente dopo la sostituzione della batterie: in
questo caso si consiglia di ripetere I'operazione.

Dopo aver tolto le batterie, aspettare qualche minuto, in modo da consentire ai condensatori del cir-
cuito di scaricarsi completamente: quindi reinserire le batterie.

7.1 AVVERTENZA SULL’USO DELLE BATTERIE

Se lo strumento non viene utilizzato per un lungo periodo, togliere le batterie.

Se le batterie sono scariche, sostituirle appena possibile.

Evitare perdite di liquido da parte delle batterie.

Utilizzare batterie stagne e di buona qualita, possibilmente alcaline. In commercio, a volte,
si trovano batterie nuove con una insufficiente capacita di carico.
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8. MAGAZZINAGGIO DELLO STRUMENTO

Condizioni di magazzinaggio dello strumento:

e Temperatura: -25...+65°C.

e Umidita: meno di 90% UR no condensa.

e Nel magazzinaggio evitare i punti dove:

e ['umidita ¢ alta;

lo strumento ¢ esposto all'irraggiamento diretto del sole;
lo strumento ¢ esposto ad una sorgente di alta temperatura;
sono presenti forti vibrazioni;
c'¢ vapore, sale e/0 gas corrosivo.

L'involucro dello strumento ¢ in materiale plastico ABS: non usare solventi non compatibili per la
loro pulizia.
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9. CARATTERISTICHE TECNICHE

9.1 DATI TECNICI DELL'ANEMOMETRO

Strumento

Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Altezza)

Peso
Materiale
Display

Condizioni operative
Temperatura operativa
Temperatura di magazzino
Umidita relativa di lavoro
Grado di protezione involucro
Alimentazione
Batterie
Autonomia
Corrente assorbita a strumento spento
Collegamenti
Ingresso per le sonde

Unita di misura

Misura di temperatura dello strumento
Range di misura Pt100
Range di misura Pt1000
Risoluzione
Accuratezza
Deriva ad 1 anno

Norme standard EMC
Sicurezza
Scariche elettrostatiche
Transitori elettrici veloci

Variazioni di tensione

Suscettibilita alle interferenze elettromagnetiche
Emissione interferenze elettromagnetiche

140 x 88 x 38 mm

160 g (completo di batterie)
ABS

2x4Y; cifre piu simboli
Area visibile: 52x42mm

-5+50°C

25+ 65°C

0 +90% UR no condensa
1P67

3 batterie 1,5 V tipo AA
200 ore con batterie alcaline da 1800 mAh
<20 HA

Connettore 8 poli maschio DIN45326
m/s-km/h-ft/min-mph-knot
I/s-m*/s-m’/min-m’/h-ft*/s-ft’/min
°C-°F

-200 + +650 °C
=200 + +650°C
0,1°C

10,1 °C

0,1 °C/anno

EN61000-4-2, EN61010-1 livello 3
EN61000-4-2 livello 3
EN61000-4-4 livello 3,
EN61000-4-5 livello 3
EN61000-4-11

IEC1000-4-3

ENS55020 classe B

*
) Vale per tutte le sonde escluse quelle a filo caldo. Per l'autonomia con quest'ultime, si vedano le caratteristiche indi-

cate piu avanti.



9.2 DATI TECNICI DELLE SONDE E MODULI IN LINEA CON LO STRUMENTO

9.2.1 Sonde per la misura della velocita dell'aria

A filo caldo: AP471 S1 - AP471 S2 - AP471 S3 - AP471 S4 - AP471 S5

AP471 S1 - AP471 S3

AP471 S4

AP4TLS2 AP471 85

Tipi di misure

Velocita dell’aria, portata ca

Icolata, temperatura dell’aria

Tipo di sensore

Velocita Termistore NTC Termistore NTC omni-
direzionale
Temperatura Termistore NTC Termistore NTC
Range di misura
Velocita 0...40m/s 0...5m/s
Temperatura -30...+110°C -30...+110°C |0...80°C
Risoluzione della misura
0.01 m/s
0.1 km/h
Velocita 1 ft/min
0.1 mph
0.1 knot
Temperatura 0.1°C
Accuratezza della misura
Velocita +0.05 m/s (0...0.99 m/s) +0.02m/s (0...0.99 m/s)
+0.2m/s (1.00...9.99 m/s) +0.1m/s  (1.00...5.00 m/s)
+0.6 m/s (10.00...40.0 m/s)
Temperatura +0.4°C  (-30...+110°C) +0.4°C (-30...+110°C)
Velocita minima 0 m/s
Compensazione della tempe- 0. 80°C

ratura dell’aria

Durata delle batterie

Approx. 20 ore @ 20 m/s con
batterie alcaline

Approx. 30 ore (@ 5 m/s con bat-
terie alcaline

Unita di misura
Velocita

Portata

m/s — km/h — ft/min — mph — knot

I/s - m*/s - m*/min - m*/h - ft*/s - ft’/min

Sezione della condotta per il
calcolo della portata

0.0001...1.9999 m?

Lunghezza del cavo

~2m
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A ventolina: AP472 S1... - AP472 S2 - AP472 S4...

AP472 S1... AP472 S4...
AP472 S2
i ...H ...L ...LT ...H ...HT
- . = N s 3
s - g3 & 9= 8 g S g5
o Velocita dell"aria, Velocita dell’aria, =3 S=53 S 3 S 3 3
Tipi di misure portata calcolata, ortata calcolata =g =8 = =3 =8 =
temperatura dell’aria | P oS © % 3 © g © % 3
s |28 285 | 225°F
3= =R g = g = &
RS ch:R: B 5 B 5 E
>3 | » a8 > 32 | > 28
Diametro 100 mm 60 mm 16 mm
Tipo di misura
Velocita Elica Elica Elica
Temperatura Tc K - - ‘ Tc K - | Tc K
Range di misura
Velocita (m/s) 0.6...20 | 10...30 0.25...20 0.6...20 10...50
Temperatura (°C) 5. 480 (* 5. 480 (* -25..+80 ‘ -30..+120 | -25..+80 ‘-30..+120
® ® B Len | e | e
Risoluzione
0.01 m/s
0.1 km/h
Velocita 1 ft/min
0.1 mph
0.1 knot
Temperatura 0.1°C - - 0.1°C - 0.1°C
Accuratezza
Velocita +(0.1 m/s +1.5%f.s.) | £(0.1m/s +1.5%f.s.) +(0.2 m/s +1.0%f.s.)
Temperatura +0.5°C -—-- - +0.5°C ———- +0.5°C
Velocita minima 0.6m/s 10m/s 0.25m/s 0.60m/s 10m/s
Unita di misura
Velocita m/s — km/h — ft/min — mph — knot
Portata I/s - m*/s - m*/min - m*/h - /s - ft’/min
Sezione della condotta
per il calcolo della 0.0001...1.9999 m*
portata
Lunghezza del cavo ~2m

(*) 1l valore indicato si riferisce al range di lavoro della ventolina.
(**) Il limite di temperatura si riferisce alla testa della sonda dove sono situati la ventolina ed il sensore di temperatura e
non all'impugnatura, al cavo ed all'asta estensibile che possono essere sottoposte al massimo a temperature di 80°C.

-08 -



9.2.2 Sonde di temperatura sensore PT100 con modulo sicram

-29.

\ Modello | Tipo \ Campo d'impiego \ Accuratezza
. o o +0.25°C (-196°C...+350°C)
TP4721 Immersione -196°C...+500°C 1£0.4°C (+350°C.. +500°C)
. o o +0.25°C (-50°C...+350°C)
TP4721.0 Immersione -50°C...+400°C 1£0.4°C (+350°C.. +400°C)
. o o +0.25°C (-50°C...+350°C)
TP473P.0 Penetrazione -50°C...+400°C 1£0.4°C (+350°C.. +400°C)
o o +0.3°C (-50°C...+350°C)
TP474C.0 Contatto -50°C...+400°C 1£0.4°C (+350°C...+400°C)
TP475A.0 Aria -50°C...+250°C +0.3°C (-50°C...+250°C)
. o o +0.3°C (-50°C...+350°C)
TP4721.5 Immersione -50°C...+400°C 1£0.4°C (+350°C.. +400°C)
. o o +0.3°C (-50°C...+350°C)
TP4721.10 Immersione -50°C...+400°C 1£0.4°C (+350°C.. +400°C)
Caratteristiche comuni
Risoluzione 0.1°C
Deriva in temperatura @20°C 0.003%/°C
9.2.3 Sonde P1100 a 4 fili e PT1000 a 2 fili
\ Modello \ Tipo \ Campo d'impiego \ Accuratezza
TP47.100 Pt100 a 4 fili -50...+400°C Classe A
TP47.1000 Pt1000 a 2 fili -50...+400°C Classe A
Caratteristiche comuni
Risoluzione 0.1°C
Deriva in temperatura @20°C
Pt100 0.003%/°C
Pt1000 0.005%/°C



HD2303.0K

10. CODICI DI ORDINAZIONE

Il kit &€ composto dallo strumento HD2303.0, 3 batterie alcaline da 1.5V, manuale
d’istruzioni, valigetta. Le sonde vanno ordinate a parte.

10.1 SONDE COMPLETE DI MODULO SICRAM

SONDE PER LA MISURA DELLA VELOCITA DELL'ARIA

e A FILO CALDO

AP471 S1
AP471 S2

AP471 S3

AP471 S4

AP471 S5

Sonda estensibile a filo caldo, campo di misura: 0...40m/s. Cavo lunghezza 2 metri.

Sonda estensibile omni-direzionale a filo caldo, campo di misura: 0...5m/s. Cavo
lunghezza 2 metri.

Sonda estensibile a filo caldo con parte terminale sagomabile, campo di misura:
0...40m/s. Cavo lunghezza 2 metri.

Sonda estensibile omni-direzionale a filo caldo con basamento, campo di misura:
0...5m/s. Cavo lunghezza 2 metri.

Sonda estensibile omni-direzionale a filo caldo, campo di misura: 0...5m/s. Cavo
lunghezza 2 metri.

e A VENTOLINA

AP472 S1...

AP472 S2

AP472 S4...

Sonda a ventolina con termocoppia, @ 100mm. Cavo lunghezza 2 metri.

AP472 S1L: velocita da 0.6 a 20m/s; temperatura da -25 a 80°C. Cavo lunghezza 2
metri.

AP472 S1H: velocita da 10 a 30m/s; temperatura da -25 a 80°C. Cavo lunghezza 2
metri.

Sonda a ventolina, @60mm. Campo di misura: 0.25...20m/s. Cavo lunghezza 2
metri.

Sonda a ventolina con termocoppia, @ 16mm. Cavo lunghezza 2 metri.

AP472 S4L.: velocita da 0.6 a 20m/s. Cavo lunghezza 2 metri.

AP472 S4LT: velocita da 0.6 a 20m/s. Temperatura da -30 a 120°C con sensore a
termocoppia K ®_ Cavo lunghezza 2 metri.

AP472 S4H: velocita da 10 a 50m/s. Cavo lunghezza 2 metri.

AP472 S4HT: velocita da 10 a 50m/s. Temperatura da -30 a 120°C con sensore a
termocoppia K . Cavo lunghezza 2 metri.

(*) Il limite di temperatura si riferisce alla testa della sonda dove sono situati la ven-
tolina ed il sensore di temperatura e non all'impugnatura, al cavo ed all'asta estensibi-
le che possono essere sottoposte al massimo a temperature di 80°C.
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TP4721

TP4721.0

TP473P.0

TP474C.0

TP475A.0

TP4721.5

TP4721.10

TP875

SONDE PER LA MISURA DELLA TEMPERATURA
Sonda ad immersione, sensore Pt100. Gambo @ 3 mm, lunghezza 300 mm. Cavo
lunghezza 2 metri.

Sonda ad immersione, sensore Pt100. Gambo @ 3 mm, lunghezza 230 mm. Cavo
lunghezza 2 metri.

Sonda a penetrazione, sensore Pt100. Gambo ¥4 mm, lunghezza 150 mm. Cavo
lunghezza 2 metri.

Sonda a contatto, sensore Pt100. Gambo ¥4 mm, lunghezza 230 mm, superficie di
contatto @ 5 mm. Cavo lunghezza 2 metri.

Sonda per aria, sensore Pt100. Gambo ¥4 mm, lunghezza 230 mm. Cavo lunghezza
2 metri.

Sonda ad immersione, sensore Pt100. Gambo @ 6 mm, lunghezza 500 mm. Cavo
lunghezza 2 metri.

Sonda ad immersione, sensore Pt100. Gambo @ 6 mm, lunghezza 1000 mm. Cavo
lunghezza 2 metri.

Globotermometro @ 150 mm con impugnatura, completo di modulo SICRAM. Cavo
lunghezza 2 metri.

10.2 SONDE DI TEMPERATURA SENZA MODULO SICRAM

TP47.100

TP47.1000

TP47

Sonda ad immersione sensore Pt100 diretto a 4 fili. Gambo sonda & 3mm, lunghezza
230mm. Cavo di collegamento a 4 fili con connettore, lunghezza 2 metri.

Sonda ad immersione sensore Pt1000. Gambo sonda @ 3mm, lunghezza 230mm.
Cavo di collegamento a 2 fili con connettore, lunghezza 2 metri.

Solo connettore per collegamento di sonde: Pt100 diretta a 4 fili, Pt1000 a 2 fili.
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GARANZIA /Jelz‘a GUARANTEE
GARANTIE (=T %] GARANTIA

Questo certificato deve accompagnare I'apparecchio spedito al centro assistenza.
IMPORTANTE: La garanzia & operante solo se il presente tagliando sara compilato in tutte le sue parti.

This guarantee must be sent together with the instrument to our service centre.
N.B.: Guarantee is valid only if coupon has been correctly filled in all details.

Le certificat doit porter le cachet du revendeur et la date d'achat. A défaut, la garantie sera comptée a partir
de la date de la sortie d'usine.

ATTENTION: Pour bénéficier de la garantie, le présent certificat doit obligatoirement accompagner I'appa-
reil présumé défectueux.

Dieser Garantieschein muss der Spedition beigelegt werden, wenn das Gerat an das Kundendienstzent-
rum gesandt wird.

WICHTIG: Die Garantie ist nur gultig, wenn dieser Abschnitt bis ins Einzelne ausgefllt ist.

Este certificado debe acompafar al aparato enviado al centro de asistencia.
IMPORTANTE: La garantia es valida solo si el presente cupdn ha sido completado en su totalidad.

Instrument type 01 HD2303.0

Serial number

RENEWALS

Date Date

Inspector Inspector

Date Date

Inspector Inspector

Date Date

Inspector Inspector

CE CONFORMITY

Safety EN61000-4-2, EN61010-1 LEVEL 3
Electrostatic discharge EN61000-4-2 LEVEL 3
Electric fast transients EN61000-4-4 LEVEL 3
Voltage variations EN61000-4-11
Electromagnetic interference susceptibility IEC1000-4-3
Electromagnetic interference emission EN55020 class B

-32-




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


